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8.1 Erreurs possibles 
Erreurs électroniques
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ergo vac compact Complément au mode d‘emploi Réinitialisation en cas d‘erreur électronique - Version 

Veuillez lire le complément suivant du mode d’emploi avant 
la mise en service de l’appareil.

Fiche d’information client 

Dans le mode de protection de la batterie, l’installation peut être bloquée dans le pire des cas. Cela se traduit 
par le fait qu’après le déclenchement du mode de protection de la batterie, l’installation ne peut pas être 
remise en état actif même après la charge correspondante avec l’alimentation.  

Cet état peut être réinitialisé en procédant comme suit: 

1. Connectez l’installation à l’alimentation d’origine et assurez-vous que l’installation a été chargée pendant 
30 minutes.

2. Vérifiez l’état de l’installation. Appuyez sur le bouton marche/arrêt. Batterie mode de protection déclen-
ché-> gauche LED clignote. L’installation ne peut pas démarrer malgré la connexion au réseau

 

3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt 3 x successivement.  
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Original

ergo vac compact porte le  marquage qui atteste que les exigences essentielles de sécurité et de performance applicables con-

formément à l‘annexe I du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (MDR) sont respectées. Les exigences con-

cernent les patients, les utilisateurs et les tiers qui entrent en contact avec cet appareil dans le cadre de son utilisation prévue. 
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4. Vérifiez les fonctions du système d’aspiration. 

Si l’installation ne peut toujours pas démarrer après la réinitialisation, il y a probablement une défaillance de 
l’installation d’aspiration nécessitant une réparation. Dans ce cas, mettez l’installation hors service et envo-
yez-la au service de réparation mbnet pour vérification. 


